








Załącznik nr 8 do SWZ

Zestawienie parametrów
Część 1B

Analizator do testów western blot
Producent/ kraj ………………………………………………

Model/typ……………………………………………………..

	L.p.
	 I Parametry wymagane
	Tak/Nie
	Opis parametru

	1
	Certyfikat CE IVD dla aparatu i odczynników
	Tak
	

	2
	W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury inkubacji western-blotów – identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie, odczyt
	Tak
	

	3
	Minimum 40 próbek w jednej inkubacji
	Tak
	

	4
	Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych – automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków
	Tak
	

	5
	Detekcja poziomu cieczy w badanej próbce
	Tak
	

	6
	Ocena w normalnych warunkach oświetleniowych
	Tak
	

	7
	Przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska
	Tak
	

	8
	Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian
	Tak
	

	9
	Archiwizacja wszystkich wyników – zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji)
	Tak
	

	10
	Aparat zaopatrzony w system zasilania awaryjnego UPS umożliwiający dokończenie wszystkich rozpoczętych testów w przypadku wyłączenia prądu
	Tak
	

	11
	Wykonawca zapewni bezpłatny serwis techniczny - reakcja na wezwanie w ciągu 24 godzin w dni robocze
	Tak
	

	12
	Wykonawca zapewni bezpłatnie: akcesoria, części zamienne, naprawę oraz przeglądy na czas trwania umowy.
	Tak
	

	13
	Wniesienie, montaż, zainstalowanie i uruchomienie aparatu zawarte w cenie
	Tak
	

	14
	Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu oraz wsparcie merytoryczne w okresie obowiązywania umowy
	Tak
	

	15
	Wykonawca podłączy analizator dwukierunkowo na swój koszt do laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap, Wykonawca dostarczy wyposażenie niezbędne do wykonania integracji z w/w systemem
	Tak
	

	16
	Wykonawca zobowiązany jest dostosować pracownię do wymogów pracy aparatu w stół i dostarczyć wyposażenie niezbędne do użytkowania aparatu i wykonywania badań (drukarka, czytnik kodów kreskowych)

Drukarka HP Neverstop Laser 1000w
Czytnik kodów kreskowych ZEBRA DS2208-HC

Po zakończeniu umowy drukarka i czytnik kodów przejdą na własność Zamawiającego
	Tak
	

	17
	Zestaw zawiera wszystkie potrzebne do wykonania badania odczynniki.
	Tak
	

	18
	Na każdym pasku testowym jest linia kontrolna wskazująca na poprawność inkubacji.
	Tak
	

	19
	Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM 
	Tak
	

	20
	Antygeny w klasie IgG: VlsE (Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii), lipidy charakterystyczne dla fazy późnej (lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi), p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58, p21, p20, p19, p18. Antygeny białkowe rekombinowane
	Tak
	

	21
	Antygeny w klasie IgM: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona flagelina p41, BmpA p39 oraz wysokospecyficzne dimeryczne OspC p25 z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii. Antygeny białkowe rekombinowane.
	Tak
	

	22
	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych załączyć ( o ile dotyczy)
	Tak
	

	23
	Po zakończeniu umowy wykonawca bezpłatnie zostawi bazę danych na dysku lub płycie CD, zawierającą wyniki wykonanych badań i przeprowadzonych kontroli jakości, oraz oprogramowanie do odczytu tych danych
	Tak
	


	Lp.
	Parametry oceniane
	Sposób oceny
	Podać ilość/ opisać oferowany parametr podlegający ocenie 

	1
	Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację
	TAK – 15 pkt

 NIE – 0 pkt
	

	2
	Okres ważności odczynników po otwarciu co najmniej 4 miesiące
	TAK – 15 pkt

 NIE – 0 pkt
	


UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy: 

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towaru jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
..................................................................................
 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Część 2B

Analizator do testów Elisa
Producent/ kraj ………………………………………………

Model/typ……………………………………………………..

	L.p.
	 I Parametry wymagane
	Tak/Nie
	Opis parametru

	1
	Certyfikat CE IVD dla aparatu i odczynników, system w pełni otwarty dla innych producentów testów ELISA
	Tak
	

	2
	Załadunek min 4 płytek mikrotitracyjnych (możliwość kombinowania wielu różnych parametrów podczas jednej inkubacji)
	Tak
	

	3
	Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania.
	Tak
	

	4
	Identyfikacja i lokalizacja odczynników poprzez kody kreskowe, automatyczne skanowanie podczas wstawiania odczynników.
	Tak
	

	5
	Obszar roboczy dla min. 4 płytek mikrotitracyjnych
	Tak
	

	6
	Moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek
	Tak
	

	7
	Wykrywanie poziomu cieczy
	Tak
	

	8
	Rozpoznanie typu końcówki, mieszanie, funkcja wielokrotnego dozowania cieczy
	Tak
	

	9
	Minimum 2 ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania, min. 2 inkubatory pracujące w temp. pokojowej
	Tak
	

	10
	Możliwość użycia min 3 buforów płuczących jednocześnie
	Tak
	

	11
	Głowica płucząca 8-kanałowa
	Tak
	

	12
	Objętość  resztkowa buforu płuczącego: <2,5 mikrolitra na wypukłym dnie,  < 4,0 mikrolitra na płaskim dnie
	Tak
	

	13
	Alarm poziomu cieczy
	Tak
	

	14
	Funkcja płukania z przepełnieniem
	Tak
	

	15
	Analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, CV, wykres Levey Jennings
	Tak
	

	16
	Monity informujące użytkownika o nieprawidłowościach
	Tak
	

	17
	Aparat zaopatrzony w UPS umożliwiający dokończenie wszystkich rozpoczętych testów w przypadku wyłączenia prądu
	Tak
	

	18
	Wykonawca zapewni bezpłatny serwis techniczny - reakcja na wezwanie w ciągu 24 godzin w dni robocze
	Tak
	

	19
	Wykonawca zapewni bezpłatnie: akcesoria, części zamienne, naprawę oraz przeglądy na czas trwania umowy.
	Tak
	

	20
	Wniesienie, montaż, zainstalowanie i uruchomienie aparatu zawarte w cenie
	Tak
	

	21
	Wykonawca podłączy analizator dwukierunkowo na swój koszt do laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap, Wykonawca dostarczy wyposażenie niezbędne do wykonania integracji z w/w systemem  zestaw komputerowy o nie gorszych parametrach:
Parametry zestawu komputerowego:
- Procesor: AMD Ryzen 5

- Pamięć RAM:16GB 

- Dysk twardy:512GB SSD 

- Układ graficzny:AMD Radeon RX550 
- Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

- LAN 10/100/1000 Mbps

- Rodzaje wejść / wyjść

· HDMI x1

· RJ-45 x1

· USB 2.0 x2

· USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x4

· Złącze audio

· Dwa porty COM (RS232)

- Gniazda rozszerzeń:

· 1 x PCIe 2.0 x 1

· 1 x PCIe 3.0 x 16

- Akcesoria:

· Klawiatura i mysz przewodowa
- Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa) 
- 3 lata gwarancji

Monitor:
·  Przekątna: 22"
·  Ekran: 1920 x 1080px, IPS LED, 16:9 

·  Powłoka matrycy: matowa
·  Częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz
·  Redukcja niebieskiego światła

·  3 lata gwarancji
Po zakończeniu umowy zestaw komputerowy wraz z monitorem przejdzie na własność Zamawiającego
	Tak
	

	22
	Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu oraz wsparcie merytoryczne w okresie obowiązywania umowy
	Tak
	

	23
	Wykonawca zobowiązany jest dostosować pracownię do wymogów pracy aparatu np. stół i dostarczyć wyposażenie niezbędne do użytkowania aparatu i wykonywania badań
	Tak
	

	24
	Zestaw zawiera wszystkie potrzebne do ilościowego wykonania badania odczynniki.
	Tak
	

	25
	Odczynniki gotowe do użycia, bufor płuczący jednakowy dla wszystkich zestawów
	Tak
	

	26
	Testy ilościowe w klasie IgG i IgM. Okres ważności odczynników co najmniej 8 miesięcy od daty dostarczenia
	Tak
	

	27

	Bufor do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego
	Tak
	

	28
	Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny. Test do oceny przeciwciał w klasieIgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VlsE, w celu zwiększenia czułości
	Tak
	

	29
	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych załączyć ( o ile dotyczy)
	Tak
	

	30
	Po zakończeniu umowy Wykonawca bezpłatnie zostawi sprzęt z bazą danych zawierającą wyniki wykonywanych badań i przeprowadzonych kontroli jakości, oraz oprogramowanie do odczytu tych danych
	Tak
	


	Lp.
	Parametry oceniane
	Sposób oceny
	Podać ilość/ opisać oferowany parametr podlegający ocenie 

	1
	Krzywa kalibracyjna oparta na min. 3 punktach
	TAK – 15 pkt

 NIE – 0 pkt
	

	2
	Okres ważności odczynników po otwarciu co najmniej 4 miesiące


	TAK – 15 pkt

 NIE – 0 pkt
	


UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy: 

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towaru jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................
 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
